



დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ 

გაცნობებთ, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ „კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში - 10 (ათი) ერთეული კოხლეარული იმპლანტის შესყიდვის მიზნით.

საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები, აგრეთვე, დამატებითი პირობები, მოცემულია დანართში N1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2019 წლის 10 დეკემბრის 16.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:

· ერთეულის ღირებულება ლარში; 
· წარმოშობის ქვეყანა და მწარმოებელი;
· საქონლის მოწოდების ვადები.


      შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: bdatukishvili@ssa.gov.ge; tgogoli@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.



                                                                                                                                                                დანართი N1


საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები

1. კოხლეარული იმპლანტი უნდა ფლობდეს ლოკოკინაში 30 მმ და მეტი სიგრძის ელექტროდის ჩანერგვის შესაძლებლობას;
2. უნდა იყოს დამზადებული ბიოლოგიურად შეთავსებადი მასალისგან;
3. იმპლანტირებული პაციენტის მაგნიტურ-ბირთვულ-რეზონანსული გამოკვლევისას არანაკლებ 1.5 ტესლაზე დასხივების პირობებში, ქირურგიული ჩარევა (იმპლანტის ამოღება) არ უნდა იყოს აუცილებელი;
4. კოხლეარული იმპლანტის გარეგანი ნაწილი, ანუ მეტყველების პროცესორი უნდა იყოს ყურსუკანა ტიპის.
5. შესასყიდ კოხლეარულ იმპლანტს უნდა ჰქონდეს ინტრაოპერაციული ტელემეტრიის საშუალება.
6. მოწოდებული საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს ISO 13485:2003/Cor1:2009 (ან უფრო ახალი) სერთიფიკატის სტანდარტებს.
7. ტენდერში წარმოდგენილი უნდა იქნეს მწარმოებლის მიერ გაცემული საგარანტიო ფურცელი, რომლის მიხედვითაც დასტურდება, რომ  პრეტენდენტს აქვს მწარმოებლის მიერ გაცემული ავტორიზაცია შესაბამის პროდუქციაზე;
8.  კოხლეარულ იმპლანტზე შემოთავაზებული უნდა იქნეს, სულ მცირე, შემდეგი საგარანტიო ვადა:
     ა) არანაკლებ 3 (სამი) წელი - მეტყველების პროცესორისთვის;
     ბ) არანაკლებ 10 (ათი) წელი - აქტიური ელექტროდისთვის;
9. ტენდერში წარმოდგენილი უნდა იქნეს კოხლეარული იმპლანტის მწარმოებლის მიერ გაცემული სერთიფიკატ(ებ)ი სპეციალისტებზე, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რათა განახორციელონ ზემოაღნიშნული სპეციფიკაციებით განსაზღვრული (მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული) კოხლეარული იმპლანტის ჩანერგვა, ინტრაოპერაციული და პოსტოპერაციული მორგება-რეგულირება.
10. ინფორმაცია შესაბამისი პროფილის სპეციალისტების თაობაზე, რომლებსაც აქვთ სათანადო გამოცდილება - ჩატარებული აქვთ სულ მცირე, 3 (სამი) კოხლეარული იმპლანტაციის ოპერაცია, უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში, რათა მათ შეეძლოთ განახორციელონ ზემოაღნიშნული სპეციფიკაციებით განსაზღვრული (მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული) კოხლეარული იმპლანტის ჩანერგვა, ინტრაოპერაციული და პოსტოპერაციული მორგება-რეგულირება.
წინამდებარე პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა პრეტენდეტს შეუძლია დააკმაყოფილოს როგორც უშუალოდ, ისე ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით.
წინამდებარე პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის დამადასტურებლად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საკუთარი ან/და ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის ხელმძღვანელი პირ(ებ)ის წერილობითი ვალდებულება იმის შესახებ, რომ მათდამი რწმუნებულ დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალს (ექიმ-სპეციალისტებს), უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში ჩატარებული აქვთ სულ მცირე, 3 (სამი) კოხლეარული იმპლანტაციის ოპერაცია.
შენიშვნა: წინამდებარე პუნქტის მე-3 ქვეპუნქტით განსაზღვრული მონაცემების, შემსყიდველის მხრიდან გადამოწმების საჭიროების შემთხვევაში, პრეტენდენტმა (მიმწოდებელმა) უნდა იკისროს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროცედურისთვის (სათანადო ინფორმაციის მოწოდებისთვის) აუცილებელი, კანონმდებლობით დადგენილი ღონისძიებების გატარებას.
[bookmark: _GoBack]11. საქონლის სრული მოცულობის მოწოდება უნდა განხორციელდეს არა უგვიანეს 2019 წლის 27 დეკემბრისა. 
